GUVERNUL ROMANIEI
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL
ACTIVITA]’ILOR NUCLEARE
Bd. Libertatii nr. 14, Bucuresti 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36
Operator date cu caracter personal nr. 35647

CERTIFICAT DE INREGISTRARE
) PENTRU AUTORIZAREA
DESFASURARII DE ACTIVITATI IN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. CIl MGG 2562/ 2025

in temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind desfasurarea in sigurantd, reglementarea, autorizarea si controlul
activitatilor nucleare, al Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica si al
Normelor specifice de securitate radiologica,

Ca urmare a analizarii documentatiei Tnregistrata la C.N.C.A.N. cu nr. 11957/37464
din 02.12.2025,

Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZA

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE SI TBC
OSTEOARTICULAR FOISOR - BUCURESTI
din loc. Bucuresti, B-dul Ferdinand, nr. 35, sector 2, cod postal 021382, tel. 021.252.00.57
persoana juridica conform Legii nr. 95/2006, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare
3 sa
DETINA, UTILIZEZE, DEZAFECTEZE

instalatji radiologice, in cadrul:

Laboratorului de RX-diagnostic
situat in:Bucuresti, str. Pop de Bésesti, nr. 6, parter, sector 2
din cadrul: Policlinicii Ambulatoriu

in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 1, 2, care
fac parte integranta din prezentul certificat.

Intra in vigoare la data de: 04.12.2025
Expira la data de: 03.12.2035

Modificarea unilaterald, de catre titular, a conditiilor in care a fost
obtinuta Tnregistrarea este interzisa si duce la anularea inregistrarii.




ANEXA Nr. 1
la certificatul de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii de
activitati in domeniul nuclear nr. Cl MGG 2562/ 2025

I. LIMITE:

1. Instalatia de RX - diagnostic cu un post grafie tip MULTIX IMPACT, seria:
33061/2025, cu urmatoarea componenta:

Generator, seria: 3437/2025;

Cupola RX, seria: 681132586/2025;

Tub RX, seria: 788122586/f.a.;

Colimator, seria: 1684/2023;

DAP-metru, seria: 01D21638/2025;

Detector stand vertical, seria: V08152404/f.a.;
Detector WI-FI, seria: F11192458/2024.

O08 00 00

Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX; 150 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 1000 mA

Producator: SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT Ltd - CHINA
Poseda autorizatia de furnizare fara ASR nr.: RP 1594/2024

Il. CONDITII, CERINTE DE RAPORTARE :

1. Se vor efectua lucrarile de mentenanta (intretinere si verificare) recomandate de
producator cu periodicitatea prevazutd in manualul de service al instalatiei
radiologice gi anual se vor verifica parametrii tehnici nominali si de securitate
radiologica de catre un operator autorizat de C.N.C.A.N. pentru desfasurarea acestui
tip de activitate, conform prevederilor Legii Nr. 111/1996, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind desfasurarea in sigurantd, reglementarea,
autorizarea si controlul activitatilor nucleare. Buletinele de verificare periodica se vor
pastra la utilizator pentru a fi prezentate, la cerere, organelor de control.

. Unitatea medicala va implementa un sistem de management al protectiei radiologice
care va include:

- Programul de asigurare al calitatii pentru expunerile medicale in conformitate cu
prevederile art. 4 alin. (3) si art. 34 din Normele de securitate radiologica in practicile
de radiologie de diagnostic si radiologie interventionald, aprobate prin Ordinul
presedintelui CNCAN nr. 186/2022 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.
947 din 28.09.2022.

- Programul de protectie radiologica pentru lucratorii expusi in conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (5) si Anexa nr. 4 din Normele de securitate. radiologica in
qtionala,, aprobate prin

Oficial al




- Programul de control al calitati pentru instalatile radiologice medicale in
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Normele de securitate radiologica n
practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, aprobate prin
Ordinul presedintelui CNCAN nr. 186/2022 si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, nr. 947 din 28.09.2022.

3. Titularul de autorizatie are obligatia sa anunte de indata orice eveniment radiologic
la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88).

Il. RESPONSABILUL CU PROTECTIA RADIOLOGICA

« CERGAN ROMICA - permis de exercitare nivel 2, nr. 956/2025

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC: 2

Drepturile dobandite pe baza inregistrarii nu pot fi transmise fara acordul
Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.




ANEXA Nr. 2
la certificatul de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii de
activitati in domeniul nuclear nr. Cl MGG 2562/ 2025

1. Punctele de masurare a campurilor de radiatii din zonele controlate si zonele
adiacente, stabilite in conformitate cu prevederile art. 23 din Normele de securitate
radiologica 1in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie
interventionala, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 186/2022 si
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 947 din 28.09.2022.

. Frecventa masuratorilor se va stabili in conformitate cu prevederile art. 23, al. (4) si
(5), din aceste norme.

CURTE EXTERIOARA
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Str. Pop de Basesii, nr. 6, sector 2,

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ST
TBC OSTEOARTICULAR "FOISOR" Iumcwued. Magirescu Ana - Marl o

LABORATOR DE ROENTGENDIAGNOSTIC - POLICLINICA AMBULATORIU - PARTER
Manager : : L (instalatie radiologica fixa cu un post grafie, tip MULTIX IMPACT)

P1 - P6 - ECRANE DE RADIOPROTECTIE
FS, P - DEASUPRA / DEDESUBTUL LABORATORULUY

Reens & Srieds
g::l'nz'ull; ':r:cn Fiz. Dan; Data: 27.11.2025 Zona Controlata




